

PS 0 DEJ N I 50RTIMEHT : 

Merice napeti a proudu 
Merice elektrickych obvodu a 
soucdsti 

Mence kmiioctu a pocftace 
Osdlografy 
Mertce fyiikdlmch veltcin 
Oeneratory 
Napdjed xdroje 





TERAOHMMETR TESLA BM 283 



NAVOD K OBSLUZE 




NAVOD K OBSLU2E 

TERAOHMMETR TESLA B M 283 



PyKOBOflCTBO K ynOTPEBJIEHHfO 

TEPAOMMETP TESLA BM 283 



♦ 



Terochmmetr TESLA BM 233 je urcen k merens velkych a \so- 
locnfch odponl Tlmto pristrojem je moz.no merit vysoko- 
ohmcve vrstvove odpory, stejnosmerny svod kondensatorfr, 
povrchovy a isalacnf odpor isoEantu. 



TepaoMMCTp IF SLA BM 283 iipeiiHaSHa^tL’ii juih niMcpcmin 

BbJCQKIEX H 30 .fiHpGB 04 HbIX CGnpOTHBJieHUfL Oh IlOBBOjISieT JI 3 - 
Mepflih nbiGOKOOMOBbie conponiB^eHTiH, yiC4Ky KoiiAericaTQ- 
pQB Ha TIOCTQflHHOM TOKC t nOBepXHOCTHOe ][ ][ 30 u 1 ltip 0 B 04 H 0 C' 
cGitpoTitBuiemie H®/iaTopoB. 




F U N K C£ 

Mereny odpor R x tvori $ presne cejchovanym odporem Rn 
delic, ktery je pripojen na stabilisovany zdroj stejnosmer- 
neho napeti 100 V. Obytek napeti na presnem odporu R n je 
umerny velikosti neznomeho odporu R* lento ubytek je 



HEPICTBHE AnnAPATA 

IbMepaeMoe canpoiHBJieHne R* o6pa3yer c to^ho KajniCS- 

pOBaHHWM COnpOTHB/ieHUCM Rn TQJlb Hanpfl}KeHHK T ko- 

TOpUH BKJlIOMaeTCfl Ha HCTOqHHK nOCTOHHHOrO CTa 6 HJlK 3 HpO' 
saHHoro Hanpa;-Ke.HHH 100 s. Ha^enne HanpfDKeHHH na T04~ 
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meren elektronkovym voitmetrem a vysokoohmovym vstupem 
(obn 2), 

Zmena rozsahu se provadi prepmamm odporu R n . 



HOM conpoTHB^eHHH R tJ nponopuHOHaJibHO nexHqmie Hewa- 
BeCTHoro conpoTHB./ifiHHH R x . 3ro na^eHiie HanpfUKcmfA na- 
Mep^ieTCH SJieKTpOHHbIM BGAbTMCTpOM C BbLCOKOOMQBblM BXO- 
AOM {(j:Mr r 2). KaMeHemie AnanaaoHon nponaBOAHxcji nepe- 
KAio^eHJfeM conpoTHB^eans l\ n . 



pftlPOJEHl HA Sit 



BKJUOMEHHE HA CETb 



Pred pripojenim pnstroje no stf je nutno 
zkontrolovat spravne nastdvenf volice na- 
petb unnlsteneho na zadm strane pnstroje. 

Volte inusl byti nastaven tak, aby ei'slo od~ 
povldajrd napeti site bylo pod trojuhelm- 
kovou znackou. Je-li volte napeti v poioze 
podle obr, 3, je prlstroj pfepojen na 220 V. 



Chcenne-]i pnstroj prepojit na sit* 120 V f 
uvolnime nejprve zajistovacf pasek valicej 
vytahneme prepmaci kotoucek a opet je j 
zasuneme tak, aby udaj sltaveho napeti 
120 V byJ pod uvedenou znackou, Zajls- 
tovad pasek opet pripevmme. 



Vedle volice napeti jsou umlsteny pojistky 
pnstroje a sit 1 ova zdstreka, Pnstroj je jisten 
v sltovem prfvodu i v abvodu usmernovacky. 



Pfi prepnutr pnstroje na jine sitove napeti 
je nutno vymemt slfovou pojistku (viz tech- 
nicke udaje), Sit zapinarne (vypindme) vy- 
pmacem V, pri cemz se rozsvtti (zhasne) 
stgrcafm zarovka 21 (obr. 1). 





Obr. 3 Onr, E 



FlepeA BKjno^GHHCM anna para b cgtl c,ie 
Ayer npOBepHTb, npafinjibHO m yctehobjigh 
nepCKAioqaTeAb Hanpa;>KeHHfl r HaxoAHiHHAcfl 
na ero 3a ah e A ctghkg. OepeKAroqaTeAb aoa- 
*kch ObiTb ycTaHOBjreH tekhm oOpasoM, mo- 
Obi UBtppa, cooTaercTByioiitaH Hanpn>Ke~ 
hhio b cent npiixoAHJiacb no a TpeyroJibHbiM 
BHa^KOM. Ecjih nepeKAioyaTe/ib naxoAHTca 
b noAojKeHHji corjiacHO {jinr, 3, to anna par 
BKJIfOHBH Ha 220 B. 

Ecjih annapaT cAonyeT nepeKAioimxh na 
ceTh 120 b, to cnanajia CAeAyex ycxpaiiuxb 
j i peAOx pan HiGAbHy lo nojiocKy nepeKAioqa- 

T CAS, BblTHHyTb AHCK ncpCKAtOHaTCJIil H CHG- 

be BcxaB iirh ero Ha mccto tek, HToOti uh- 

4>pa 120 b HaxoABJiacb no a xpeyroAbijbiM 

BnaHKOM, ripeAOXpaHHTeAbHEH IlOAOCKa CHO- 
aa cTaaHTCji na mgcto. Okojio nepeKAioqa- 
re Aii nanpHJKeHHH HaxoAnxcji npeAoxpatm- 
?GAb it niTenceAb npiiBOAa toke. FlpnOop 
3anoriAaeTCH b npunoAe TOKa n b uena bn- 
n pH mi rre ah, npn nepeKAioqeHini annapaxa 
he Hnoe iranpHJxeHiie n cem cACAyex 3a- 
MCHiitb ceTeBOH n peAox pa HITTCA b (cm. rex- 
HHqeCKHe XapaKTepHCTHKli) . Cc ib BKAlOqa- 
tc ii (Buka to q a e tc h } a u k a io n a tc ac m V jipit- 
4 cm aar.opaeTca (racHeT) curHaAbHaa aem- 
noHKa Z\ (4 >hf. i). 
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OBSIIIH A 



Prl provozu nem' nutno pristroj uzemhovot, nebot 1 jeho kryt 
je zapojen pnfvodm sffovou snurou na ochranny vodic. 
Prepneme pfepmac rozsahu PR do polohy lf N Fr , pdcku spi- 
nace S dame do polohy vpravo. Zopneme stt’ovy vypinac 
V a nechame pnstroj as i 10 minut zahrat. Zkouseny pfedmet 
pripojfme mezE svorky Rx. 

Prepfnoc PR prepneme do polohy (# oo" a potenclometrem 
Nl („Nastavem oo ") nastavEme rucku meridlo M no fl oo <r . 
Pak prepneme prepfnac PR do polohy M 0" a potenclomet- 
rem NO ( JP IMastavem nuly HC ) nastavime rucku nrtefidla no 
M Q". Prepneme pfepinac PR do polohy 1P Z" a je-ti vychylka 
merldla M v rozmezf 0-1 na spodnf stupnlcij je odpor zkou- 
seneho predmetu mensf nez 1 Miij jehoz velikost Eze ode- 
ctst na stupnici a nem' mozno prepmacem PR otacet dale, 
Je-Si vychylka v r ozmezt 1 - ca na spodnf stupnicr, otacfme 
prepmacem PR dale, az meridlo M ukaze vychylku mezi 
1—10 na horn i stupnici. Namerenou hadnotu zjistfme znd- 
sobenfm udaje harm stupnice meridia udajem prepfnace. 
Stane-li se z jakehokollv duvoduj ze odpor R< zkouseneha 
predmetu je mensf nez nastaveny razsah prr'stroje, sepne 
rele ochrany merldfa a rozsvftf se zdrovka 22 nod pre- 
pfnaeem, V tomto pftpade je nutno ]hned se vra tit prepi- 
nacem rozsahu tak daleko, az zarovka zhasne. 

Chceme-li odpojtt mefeny predmet ze svorek pnstroje, je 
nutno vrdtit prepfnac PR do polohy JP N" (nebo atespon do 
polohy u oo f, )j nebo dot packu spinace S pod knoflfkem 
pfepmace do strednf polohy, kdy je merne napetf vypnuto 
a svorky R* zkratovdny. Jinak je nebezpecE uderu napetim 
100 V proti kostre o nastavoji nebezpecne proudove nd- 
razy no system meridlo. 

Pri merenf vet si ho poctu stejnych predmetu provedeme 
merem prvnj'ho zkauseneho predmetu vyse popsanym zpu- 
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OECJiy>KHBAHHE AnOAPATA 

Bo BpeMfl pa6oTN annapax imnuiKe aaseMJia xb p Tax kqk 
KO/Kyx ero BKJEtontm na aaiuHTHbin npOBOA npHBOAHoro Ka- 
deAH. 

riepeKJiio^aTc^b Anana3QHa Pit cxaBnxcH b noAo;KeHne 
a pbi^ajKOK nepeKJiioqaTCJiH S ct 0 bhtch n n pa doc [tqaovkc- 
mie. riocjie axoro BKAraqaeTCH cereBQH BbiKJitoqaxe^b n an- 
na par ocxaercH bkjiioh^hhhm okojio 10 MsinyT, Hcnfc4TyeMbEH 
odteKT npiEcocjU!HJieTcsi na aa^KiiMbt Kx . 

I lepeKJiKjqa re/ib PR craBHTCB b no H aoaieiriie h noien- 
mtoMBTpoM Nl (ycranoBKa na oo } cxpeJina H 3 MepaTe/ib- 
Horo npiffiopa M eras men Ha «oo» h npii nepexo;;e nepeK^io- 
n axe Jin PR n rro t io>KeHno noTenuiiOMCTpoM NO (yexa- 
noBKa na HyjJb) cxpejiKa HaMepnxejibHora npndopa craBiiT- 
cja Ha nyjib. llocae bxoro nepeKJHonaxejib PR nepeno/uixcn 
a nojiD^KeHHe u ecjiif OTKJiOHemie naMepnxeJibHoro tipn- 
6opa M ocxaeTCH b AnanaaoHe U — 1 no HiuKHeft im<aAe f to 
conpoTBBJieHJie ncnbiTyeMoro od^eKTa MeHbiue, qeM 1 ur om 
n nejmqiiHa ero MO>Kex dbixu oxcmixana no inKaJie, npiiaeM 
jiepeKJiEonarejib PR ne cjieAyex duJiee nOBOpaquaarb. Ecjii-i 
OTKAOHSH lie CTpeJIKH Ha.XOjU.HTCB B AHSHaaOHB I — OO 
no HHHvHefi mKajie, to nepeRJiionarcjib PR mojkho nonep 
f]yxb Aajibme, nona naMepnrejibHyft npndop M ne aaCT ot- 
KJiOHeHHH Me>KAy i 10 no nepxnen mKaJie. H3MepenHOB 
3HaqeHHe onpeArjisioxcn nyxeM yMHOSsteHHH noKaaanHH BBpx- 
nefr iiiKaALi iraMopitTCAbHoro npiidopa na noKasaiiHH nepe- 
KAionaTeJiH, Ecjih no kskhm -J indo npnmiHaM conpoTHBJieHiie 
Ex ncribixyeMoro o6 j bCKTa MeHbiue, new ycxanOBJieHHtiiH Ana- 
riason annapara, to cpadaTbiaaeT aamaxuoe pe.rie n3Mepn- 
xejibHoro npndopa, npnneM aaropaexca cumajibHaa jiaMnoq- 
Ka hsa nepeKJiionaxeAeM, B hoaoohom cjiynae nepeKAiona* 
Tejib cjteayeT sepuyib b Tanoe noao^eHne, madbi aaMnoqKa 
noracaa. 

Ecjih no KaKHM-nnSyab npHmmaM hbo6xoaumo OTKAiOqHTb 
Ei3MepHCMbiH od^eKT ot 3 s>keimob annapaxs, to nepeKjnona- 
TSAb PH CAeAyeT aepnyxb b noAOjKeHite «N> (hah xoth 6u 
b n 0 AO 5 Kenae <koos>) ham nepeBecxH pbinar nepeKJpjqaTeAH S 



sobem, prepfnetc nevrotlme do puvodnf potohy, nybrz pred 
odpojemm zkouseneho predmetu vrotime spmoc S do stfed- 
nt polohy. Dale u t jen vzdy prilozime mereny predmet a se- 
pnutlm spinace 5 do leve polohy odecteme jeho odpor, 
RozsvitMi se pri sepnuti spinace S zarovka 22, ihned spP 
nac uvolmme, 2kouseny predmet mo zkrat nebo podstatne 
mens! odpor, Pri merem je nutno se postarot o odstmeru 
mefeneho objektu od rusivych elektrlekych poll, Jedi pred- 
met vetsich rozmeru, je nutno jeho stinici pldst' spojit se 
zemniei svorkou ± 

Kapacito mefeneho predmetu je omezena tim, ze u vel- 
kych kapooit je nabijeci doba vets*, nez krdtkodobo stabi- 
Itto zdroje zkusebniho napetf. U kondensdtoru s kvalitmm 
dieiektrikem (slida, keramika, polystyren) nelze prekrocit 
hodnotu 0,1 ^F. 

Pred odpojemm pnstroje od site a pfl prerusem dodavky 
proudu je nutno v zajmu ochrany mefidla pred narazy 
prepnout pfepmac rozsahu PR do polohy ,,N r \ 



nosx KHonKofi nepexjnoAaTejiH b cpe^nee ncwioaceHne, Kor^a 
HSMepuTeJTbHoe nanpH>Kemie gtkaighgho 11 3a>KUMH R x 3a- 
Kopoqeiibi B npOTHBHOM cjiyMae soamsKaer onacHoerb y/ta- 
pa HaupflUKemieM 100 b OTHOCureJihHO Maccbi u y;iapH Toxa 
Ha i ! 3 m c p urea b h o ft chctg M e npiidopa. 

JlpH H3MepCHHH dojlbllioro 4HCJia OAHH3KOBblX Up eA^GTOB 
nepsbtfl npeAMcr HawepseTCa BUiueoniicaHHbLM cnocoboM, 
nocjie nero n ep gkjiio Ha Te.fi b ne B03BpamaeTca b nepBOHa- 
qa;]biioe nG.iG;Kemie, a nepe/j, OTKJiiOHemieM HcnfclTyeMoro 
[lpeaweTa nepeKJiioqaTeAb S ctsbhtch r epe;iHee iroJiojKeHUe, 
riocjie sroro H3MepaeMtii1 ofrbeKT npHCoeAUiiHGTCsi it H3MCp- 
jigtcsi nyiGM m 3 H u n y a n p g b a hi m c nepeKAWHaTGAeM S b ag- 
bog noAoraeimo, Ecjib npn Mammy. inpoBaHHH c nepcK/nona- 
tgacm S aaropaoTCfi cirrHaAbeaa AaMnomca 22, to cjie^yer 
HeMeAJieHHO ot nycTHTb ero. B 3 tom ejiyuae ucnfaiTyeMbifi 
npGAMeT 1IMGGT KOpOTKOC 3aMbIKaHllG If Jill 3Ha4HTGAbH0 MG HE 
wee eonpcmiBACHHe. Hpii JOMepeHHH cjicjiycr npiiHAib MCpbi 
samHTBi H 3 MepaeMoro ofrbeKta or BpeAHyx baitrhiih sack 
T prmecKoro nojia, Ecjiii ripe am e? HMeer doJibiiiue pa3MepM t 
to ero sKpaHHpyiomuft Konryx tvieAyei cogahhutb e aaseM- 
AflSOtUHM 33 IK H MOM ± , 

Emkoctb HSMepaeMoro o6i>eKTa orpaHHHiiBaeTcn Tew, hto 
iipeMfl aapHAKH ux Oojibujc, k paTKOB peMeHHaji eradiiAb- 

hoctb HCTORmiKa ircny rareALHoro Hanpa;KeHKa. V kohach- 
caropoB c BbicoxoKa ^cctroh hbi m a ns JieK t p t ikom (cjiiOAa, kg- 
paMHKa, noJuiCTiipew) hgabsh n p gb ocx o ahtb 3naMeHHn U, 1 
mk 4>. riepGA OTKAtoueimeM npnOopa or cgtii 11 oOpyae roKa 
cjieAyeT bo H36e^anne y^apoB Toxa Ha iBMepJitejiBHuii iipn- 
Oop EiepeBCGTii nepGKJnoHarcAb AuanaBOEia PR b nojKmemie 



B KanGCTBe npHHaA^eaaiocTH c npudopOM nociaB.ifliOTca: 
ggtgboh BJiryp «{J)jieKCO», pyKOHOAt tbo k ynoTped^eHiiio n 
nadop 3anacntix npe^cxpaHUTeJieii cem 22U b u 120 b, 
a Taote aHOAHbie npeAOxpanHTeAH. 
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■ Joko pnslusenstvt se s pnstrojem dodavo i 
Sit'ovd snurc, navod k obsluze a sdcek s ndhradnimi po- 
jistkami pro s/t 220 V i 120 V a anodovou pcpstkou. 



Rozsah merenf 
odporO: 

Presnost merenf; 



Merne napeti : 
Osazeni : 

Napa Jen i : 
Spotreba : 
Jistenf: 

Rozmery v mm; 
Vdha : 



TECHNiCK £ (JDAJE 

10 5 az 101 3 D v 7 rozsaiich 
v rozsahu 10 3 az 1010 q ± 10% 
Cpokud je udaj na stupnid mezi dflkem 
1-10. Mezi dslky 10-100 ± 20%) 
v rozsahu 1Qi° az 10^ 3 H_ 20% 

100 V ± 6 % 

6CCA2, 6CC31, 2X 6H31 (6BEG), 6231, 
2X 11TA31, 7475 
120 nebo 220 V, 50 Hz 
37 W 

sffovymi pojistkamt 0,5 A pro 220 V, 1 A 
pro 120 V, anodovou pojistkau 0,08 A 
strka 320, vyska 265, hloubfca 225 
9 kg t 



TEXHHHECKHE XAPAKTEPHCTMKM 



A^anasoH a3MepeHnsi 

conpOTMBJieHMH: J0“-10 13 om ii 7 noAAHanaaoHax 

XoMHOCTb H3Mepemtfi; b Aiianaaone It)' 1 — 10 to dm 4 ~ 10 % 

{nocKQjibKy nOKasaniia niKSAbi naxoA- 
htcb MexcAy AeaeHHBMit 1 - 10. MescAy 
AeAeHHaMii 10—1 00 ± 20%) 

b ^ManaapHe 10 1<J -10° ± 20% 

KsMepuTejibHoe 

Hanpa>KeHHe: 100 b ± 6% 

HaGop JiaMn: IX 6CC42, IX 6CC31, 2X 6H31, 

(6BE6), I X 6Z31 , 2X 1 1TA31, 

IX 7475 



nuTaune: 

PacxoA Mom.HOCTir: 
Bamim; 



Paawepy b mm; 



Bee; 



120 iijw 220 r, 50 ru 
37 BT 

e eTe BbiMU n p e aox p a h h re ji h m h 

0,5 a/220 b jum 1 a/120 b ii anOAHtiM 

npeAOxpaHMTejieM 0,08 a 

hi ii puna 320 

BycoTa 265 

rnyGima 225 

9 k r 



FUNK f H I ZAPOJEHl 

1. Stabit. zdroj 100 V 

2. 5s zesilovac 

3. jistenf 



Gbr. 4 
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nPHHUmiHAJIbHAfl 
CXEMA BK/nOHEHHSJ 

1 — ■ cra6i]Jin3HpDBaHHOe rum hug 

100 B 

2 — yCHJlHTGJIB JIOCT. TOKR 
3 — saiuHTa 
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CnHCOK 9JIEKTPMMECKHX £ETA;iEfi 



K a h ji e h c a r o p li : 



J* 


1 toHaeur.arcfp 


Beuiiimiua. 


HanpjfiJKettiie 


Toshoctb 


Hopua HOP 


Cl 


KepawtRecKiifl 


16 fit}? 


550 b 




TC 742 16 


C2 


s ji etc t p □ ji i i t n m ec k h u 


1 G MKc|) 


450 b 




TC 521 I6M 


C3 


3jlGKTpOJIHTilt|eCKllji 


4 MKfy 


450 b 




TC 529 4M 


C4 


MBKTpCVlIITH^eCKIlft 


4 MKffl 


450 b 




TC 529 4M 



O c t a n b u u a a ji l 1 k T p h H e c K h e n e t a ji ji : 





He i a jib 


Tun - Bejiumma 


HopMa MOP 


El 


3/ieKTpOBtiaH JiaMna 


6II3I 


IAN 110 51 


E2 


S^eKTpOHBaH ,'iaMtia 


6CC42 


1AM 110 52 


E3 


SjieKTpoHHaH JiaMna 


6H31 


IAN 110 54 


C4, fee 


3jieKipoHHaB jiaMiia 


1ITA31 




E5 


3.ieKTpoHHa;i .lawna 


7475 




E7 


3ji e kt p o hh a n Jia m n a 


6CC3I 


IAN 111 22 


E8 


3jieKipOHHa3 jraMna 


6Z31 




Zh 22 


JTaMiicBiKa iraKaJmBaHHR 


7b/ 0,3 a 


IAN 109 00 




HsMepriTejib 


300 MKa DHR8 


IAP 780 20 


V ! 


CeJlBHOBblil BbinpHMBTBJlb 




IAN 744 12 




PeJie 




IAN 599 00 


Pi 


BcTasKa 


0,5 a/250 a a.na 220 b 


CSN 35 4731 


PI 


OcraBKa 


1 a/250 n a.aa 120 a 


CSN 35 4731 


P2 


BcTasKa 


0,08 a/250 a 


CSN 35 4731 



BHHMAHHE! 3ji€KrpaHHbie jiaMriw odoaHaMeHHWe IAN.*. BbifinpaioTCH corjiacno cneuKajibBUM npeu,njicaHHHM sa- 



BOJia~H3rOTOBIITGJlH^ 



